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ThevoTwist poduszki na klatkň piersiowŃ, pğaskie 
 rz. 1, nr katalogowy: 6377  rz. 2, nr katalogowy: 6577 
ThevoTherapy poduszki na klatkň piersiowŃ, pğaskie 
 rz. 1, nr katalogowy: 8426  rz. 2, nr katalogowy: 8476 

Wsadziĺ poduszki na klatkň piersiowŃ na zmierzonŃ wysokoŜĺ klatki w otwory w tylnej 
wyŜci·ğce lub rozpiŃĺ zamek bğyskawiczny. Szyna ustalajŃca mocowana jest do dw·ch 
listew FGF. Przed montaŨem muszŃ zostaĺ zdjňte zewnňtrzne sprňŨyny skrzydlaste z 
dw·ch listew FGF. Teraz nasadziĺ szynň ustalajŃcŃ na listwy FGF i przymocowaĺ Ŝrubami. 
Poduszki na klatkň piersiowŃ moŨna indywidualnie ustawiaĺ na szerokoŜci (1). Dodatkowo 
poduszkň moŨna dopasowaĺ na wysokoŜci stopniowo, co 15 mm. W tym celu usunŃĺ z 
szyny Ŝrubň imbusowŃ, ustawiĺ ŨŃdanŃ wysokoŜĺ i ponownie dokrňciĺ Ŝrubň (2).
Wskaz·wka: Wskutek umieszczenia poduszek na klatkň piersiowŃ moŨe dojŜĺ do 
ograniczenia ruchu obrotowego elementu sprňŨynowego. 


